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Der Markt für Medizinprodukte und in-vitro-Diagnostika (wenn nicht explizit un-
terschieden wird, sind mit der Bezeichnung Medizinprodukte auch in-vitro-Diag-
nostika miterfasst) ist aufgrund seiner Größe, seiner Wachstumsraten und seiner 
(immer noch) attraktiven Margen sowohl für Hersteller als auch für Zulieferer sehr 
interessant. Die Hersteller von Medizinprodukten müssen allerdings auf allen 
wichtigen internationalen Märkten zunehmenden Regulierungsanforderungen 
Genüge leisten, was sich gerade für market newcomers als hohe Eintrittsbarriere 
erweist. Wer nicht alle Anforderungen der einschlägigen Gesetze und Normen be-
folgt, kann zwar ein technisch einwandfreies Produkt fertigen, das dann allerdings 
nicht oder nur nach aufwendiger Nachbringung der erforderlichen Nachweise aller 
relevanten Gesetzes- und Normanforderungen in den für ihn wichtigen Märkten in 
Verkehr gebracht werden darf. Für den europäischen Markt sind dabei insbeson-
dere die beiden neuen EU-Verordnungen für Medizinprodukte (MPV - EU 
2017/745) und In-vitro-Diagnostika (IVD-V - EU 2017/746) sowie die EN ISO 
13485:2016 als relevante Basisanforderungen für Hersteller derartiger Produkte 
zu nennen.

Das vorliegende Buch liefert eine Orientierung, wie das QM-System und die dazuge-
hörigen Prozesse in einem Unternehmen gestaltet werden müssen, damit Medizin-
produkte und Dienstleistungen dem vorgegebenen gesetzlichen Rahmen innerhalb 
des gesamten Lebenszyklus entsprechen, d. h. während der Entwicklung, Zulas-
sung, Herstellung, Installation und Betreuung, wobei insbesondere relevante Neu-
erungen der MPV und IVD-V behandelt werden. Durch zahlreiche Praxisbeispiele 
werden die nicht immer einfach zu interpretierenden gesetzlichen Vorschriften und 
Normen verständlich gemacht und auch konkrete Implementierungshinweise gege-
ben. Dabei werden schwerpunktmäßig all jene Fragestellungen behandelt, die sich 
im Laufe der Jahre als wichtig herausgestellt oder durch die neuen Verordnungen 
besondere Bedeutung gewonnen haben. Dazu bietet das Buch eine ausgewogene 
Mischung aus Expertenwissen, Erfahrungswerten und praxiserprobten Methoden. 
Dadurch geben die Beiträge nicht nur einen raschen Überblick, was die wichtigsten 
Anforderungen im Medizinproduktebereich betrifft, sondern zeigen auch konkrete 
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und erprobte Wege auf, wie diese Anforderungen in der Praxis umgesetzt werden 
können. Das Buch versteht sich dabei nicht als wissenschaftlich vollständige und 
detaillierte Abhandlung zu einem Spezialthema. Es richtet sich vielmehr an alle 
Personen, die in den Medizinproduktebereich einsteigen wollen und an einem 
Überblick über die wichtigsten regulatorischen Dos & Don’ts interessiert sind. Dies 
sind all jene Personen in der Entwicklung, Produktion, Qualitätssicherung, Rekla-
mationsbearbeitung, im Einkauf und Engineering sowie im Qualitätsmanagement 
einer Medizinproduktefirma, die sich zu einzelnen Fragen einen Überblick ver-
schaffen oder sich praktische Tipps holen wollen. Weiterhin werden Praktiker ange-
sprochen, die sich ergänzende Hinweise, insbesondere zu den neuen EU-Verord-
nungen holen wollen, wie sie gewisse Prozesse, Methoden oder Tools besser 
umsetzen und optimieren können. Erfahrene Mitarbeiter aus dem QMS- und Zulas-
sungsbereich können anhand der Literaturhinweise und dem zusätzlichen Down-
loadmaterial Anregungen und weitergehende Informationen erhalten. Das Buch sei 
auch allen Studierenden aus technischen und medizinischen Fächern ans Herz ge-
legt, die sich auf eine Karriere in einem Medtech-Unternehmen vorbereiten, ein 
Start-up gründen oder einfach Anregungen für den Aufbau eines adäquaten 
QM-Systems z. B. für In-house-Produkte in der klinischen Forschung suchen.

Insbesondere in Anbetracht der gesteigerten Anforderungen an Zulieferer, wie 
z. B. erhöhte Dokumentationspflichten oder unangekündigte Audits durch Behör-
den und Benannte Stellen, wird auch allen Zulieferern von kritischen Teilen, 
Dienstleistungen und Produkten empfohlen, sich damit vertraut zu machen, was 
ihre Kunden, die Hersteller bzw. Inverkehrbringer von Medizinprodukten, von ih-
nen erwarten und welche Anforderungen auf sie zukommen. Im Zuge der Qualifi-
zierung von Lieferanten ist nämlich oft feststellbar, dass diese zwar hervorragende 
technische Fähigkeiten sowie effiziente Produktionsprozesse und Anlagen vorwei-
sen können, in vielen Fällen aber auch umfangreiche „weiße Flecken“ in der Be-
herrschung der für die compliance wichtigen Bereiche haben, d. h. die rechtskon-
forme Ausführung von Medizinprodukten nicht beherrschen. Vor allem KMU 
haben oft Probleme, die spezifischen regulatorischen Anforderungen an Medizin-
produktehersteller wie Prozessvalidierung, Computervalidierung, Rückverfolgbar-
keit, Rückhaltemuster, Vier-Augen-Prinzip sowie die umfangreichen Dokumentati-
ons- und Aufzeichnungspflichten zu verstehen und in weiterer Folge regelkonform 
zu implementieren. Dabei zeigt sich auch immer wieder, wie schwierig es für eine 
kleine Firma ist, die in einem Großkonzern selbstverständlichen Anforderungen 
an Qualitätssicherung und compliance „mit Augenmaß“ umzusetzen. Es erfordert 
umfassende Kenntnisse und viel Erfahrung, um bei Forderungen an Lieferanten 
und Dienstleister die richtige Balance zwischen Sicherung der Produktqualität 
und Minimierung des Inspektionsrisikos einerseits und vertretbaren Kosten ande-
rerseits zu finden. Gerade die dabei gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen 
sind es, die dieses Buch vermitteln will.
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Ich möchte abschließend allen Autorinnen und Autoren dafür danken, dass sie ihre 
Kenntnisse und ihre langjährige Erfahrung aus ihren Fachgebieten in dieses Buch 
eingebracht und jene Punkte herausgearbeitet haben, die für das Verständnis des 
jeweiligen Themengebietes essenziell sind. Besonders hervorheben möchte ich in 
diesem Zusammenhang die Bereitschaft aller Autorinnen und Autoren, neben ih-
rem Fachkapitel auch in fachverwandten Kapiteln mitzuarbeiten bzw. diese einem 
Review zu unterziehen. Durch ihre Vorschläge und Kommentare ergaben sich zum 
Teil völlig neue Aspekte und Blickwinkel, die in den finalen Text eingearbeitet wer-
den konnten. Dem Human Technology Styria Cluster danke ich für die zur Ver-
fügung gestellten Netzwerke, die den Dialog zwischen Herstellern, Zulieferern, 
Forschungseinrichtungen und Behörden wesentlich gefördert haben. Besonderer 
Dank gilt schließlich meiner Frau und meiner Familie für ihr Verständnis für die 
vielen Abende und Wochenenden, die ich mit der Erstellung des vorliegenden Bu-
ches verbracht habe.

Ergänzend zu diesem Buch stehen noch unter www.hanserfachbuch.de/ 
9783446453777 unter der Rubrik Extras Zusatzmaterialien zum Download zur 
Verfügung. Der Zugangscode für die zip-Datei ist unter Kapitel 3 zu finden.

Den Leserinnen und Lesern wünsche ich trotz des zeitweise vielleicht „sperrigen“ 
Themas eine spannende Lektüre und hoffe, dass die Vermittlung des regulatori-
schen Umfelds sowie die anschaulichen Beispiele dazu beitragen werden, das Me-
dizinprodukteumfeld besser zu verstehen. Letztlich soll das neu gewonnene Wis-
sen dazu führen, dass Sie Ihre Produkte rascher, effizienter und gesetzeskonform 
auf den Markt bringen können.

Graz, Frühjahr 2018

Dr. Johann Harer
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Seit den 1990er-Jahren haben sich die wesentlichen Vorschriften in Europa betref-
fend Medizinprodukte [1], aktive implantierbare Medizinprodukte [2] und In-vitro-
Diagnostika [3] wenig geändert. Diese waren in der Vergangenheit, im Vergleich zu 
den in den USA geltenden Vorschriften, liberal, marktfreundlich und föderalistisch 
und setzten viel auf Eigenverantwortung der Hersteller. Durch einige kritische Vor-
fälle [4, 5] erhöhte sich jedoch der Druck der Öffentlichkeit auf die Politik, den Me-
dizinproduktebereich (Anmerkung: Der Begriff „Medizinprodukte“ umfasst in die-
sem Buch, falls nicht explizit erwähnt, immer auch In-vitro-Diagnostika) strenger 
zu regulieren, wobei sogar eine zentrale Regelung, wie im Pharmabereich etabliert, 
ins Auge gefasst wurde. Ausgelöst durch die oben erwähnten Probleme wurde von 
der EU-Kommission eine Neuregulierung des Medizinproduktebereichs in Gang 
gesetzt, deren Ergebnis am 5. Mai 2017 in Form zweier EU-Verordnungen [6, 7] im 
EU-Amtsblatt publiziert wurde. Auch die Rolle der zuständigen Benannten Stelle 
geriet bei diesen Vorfällen in Misskredit, weil lange Zeit in Diskussion war, ob diese 
die Mängel erkennen hätten müssen [8]. Als Reaktion darauf verschärfte die EU 
bereits 2013 die Zulassungsanforderungen für Benannte Stellen [9], wodurch sich 
deren Zahl in den kommenden Jahren wesentlich verringern wird.

Die wesentlichen Neuerungen der beiden genannten EU-Verordnungen [6, 7] sind 
dabei:

 � Höherklassifizierung vieler Produkte, woraus ein erhöhter Aufwand für Test, 
Dokumentation und Berichtspflichten resultiert. So werden z. B. nach der neuen 
Regelung die meisten Softwareprodukte als Klasse-II-Produkt eingestuft und 
nicht wie bisher als Klasse I. Aber auch bestimmte stoffliche und chirurgisch-
invasive Medizinprodukte werden nach der neuen MPV höher klassifiziert.

 � Durch die Höherklassifizierung vieler IVDs kommt es zu einer Einschränkung 
der Möglichkeit zur Selbstzertifizierung, wodurch die Mehrheit aller IVDs in 
Zukunft eine Benannte Stelle benötigen wird.

 � Höhere Anforderungen bei der Durchführung von klinischen Prüfungen sowie 
eine wesentlich erweiterte Anzahl von In-vitro-Diagnostika, die sich einer Leis-
tungsbewertungsprüfung unterziehen müssen.
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 � Einführung eines „Scrutiny-Verfahrens“ für Implantate der Klasse III und aktive 
Produkte der Klasse IIb, die Arzneimittel zuführen oder ableiten, d. h., bestimmte 
Hochrisikoprodukte müssen einer zusätzlichen Überprüfung durch ein Exper-
tenpanel unterzogen werden, bevor sie auf den Markt gebracht werden dürfen.

 � Zusätzliche Berichte und Pläne wie: Post-Market Surveillance Plan/Report 
(PMS), Post-Market Clinical Follow-up Report (PMCF), Periodic Safety Update 
Report (PSUR), Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP).

 � Neuregelung der Marktüberwachung mit kürzeren Meldefristen.
 � Verschärfte Vorschriften für Benannte Stellen und die Überwachung der Markt-

teilnehmer. Benannte Stellen, aber auch Behörden werden dazu angehalten, re-
gelmäßig auch unangekündigte Audits in Unternehmen durchzuführen.

 � Eine nach Risikoklassen zeitlich gestaffelte Einführung der UDI-Kennzeich-
nung, um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit gewährleisten zu können.

 � Aufbau einer EUDAMED-Datenbank, die alle relevanten Informationen der be-
teiligten Unternehmen, der Benannten Stellen, der Marktüberwachung, der kli-
nischen Studien und Zertifikate umfassen wird.

Am 26. Mai 2017 traten die beiden Verordnungen im gesamten EU-Raum in Kraft, 
ohne dass es dazu einer weiteren nationalen Umsetzung bedurfte. Nach einer 
dreijährigen Übergangsfrist, d. h. mit 26. Mai 2020, wird die MPV für die Zulas-
sung neuer Produkte verpflichtend. Diese Produkte können dann nicht mehr nach 
den bisherigen Regelungen (MDD und AIMD) zertifiziert werden, allerdings gel-
ten bestehende Zertifikate, die unter den alten Richtlinien ausgestellt wurden, 
noch maximal vier weitere Jahre. Für In-vitro-Diagnostika endet die Übergangs-
frist zur Ausstellung von Zertifikaten nach der alten IVD-Richtlinie erst mit 
26. Mai 2022, allerdings ist auch hier die Geltungsdauer bestehender CE-Zertifi-
kate nach der alten IVDD mit spätestens Mai 2024 limitiert (siehe Bild 1).

2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 20242019

Verö�entlichung der 
EN ISO 13485:2016

Ende Übergangsfrist für 
EN ISO 13485:2008

EU IVD-V
Ende der 

Übergangsfrist
(25. Mai)

Auslaufen der „alten“
CE-Zerti�kate

(25. Mai)

EU MP-V
Ende der

Übergangsfrist
(25. Mai)

Inkrafttreten 
der 

MP-V /IVD-V
(5. Mai)

3 Jahre Übergangsperiode für Medizinprodukte

5 Jahre Übergangsperiode   für In-vitro Diagnostika

Konsolidierung o�ener Punkte & Akkreditierung  der benannten Stellen 
nach der neuen Verordnung

bestehende CE-Zerti�kate nach MDD/IVDD gelten noch

Bild 1 Übergangsfristen für die neuen EU-Verordnungen



XIXEinleitung

Diese Übergangsfristen scheinen lang, sie sind allerdings angesichts der umfang-
reichen neuen Anforderungen an die Benannten Stellen, an die klinische Bewer-
tung von Medizinprodukten bzw. Leistungsbewertung bei IVDs, durch neue Be-
richtspflichten und das neue EUDAMED-/UDI-Datenbanksystem knapp bemessen. 
Die neuen Vorschriften werden nach Ansicht des Bundesverbandes Medizintechno-
logie (BVMed) insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) 
stark belasten, sowohl finanziell als auch personell. Der neue EU-Rechtsrahmen 
wird nämlich nicht, wie anfänglich von der EU-Kommission in Aussicht gestellt, zur 
Vereinfachung des Inverkehrbringens von Medizinprodukten und In-vitro-Diagnos-
tika im EU-Binnenmarkt führen, sondern die Anforderungen für die Erstzulassung 
und während des gesamten Lebenszyklus zum Teil wesentlich erhöhen. Die MPV 
enthält beispielsweise, verglichen mit der bisherigen Richtlinie, knapp 100 Artikel 
mehr. Die Zahl der Anhänge steigt von zwölf auf nunmehr 17. Die MPV wird außer-
dem durch 32 neue durchführende und weitere elf delegierte Rechtsakte ergänzt, 
deren Erarbeitung noch bevorsteht [10]. Die striktere Regulierung ist für große 
Medtech-Konzerne eher verkraftbar, allerdings wird auch hier, durch den Aufwand 
für die Umstellung sowie die zukünftige Einhaltung der MPV-/IVD-V-Anforderungen 
sowie die Ertragsausfälle durch abgesetzte Produkte, administrative Bürden und 
Zeitverzögerungen beim Marktzugang, mit hohen finanziellen Mehraufwendungen 
in Milliardenhöhe gerechnet. Noch nicht geklärt ist außerdem, wo in der kurzen zur 
Verfügung stehenden Zeit die vielen zusätzlichen Mitarbeiter in den QM- und Zu-
lassungsbereichen für die Umstellung der bestehenden QM-Systeme und Produkt-
unterlagen sowie die Neuzertifizierung der bestehenden Produkte rekrutiert wer-
den sollen. Es ist zu erwarten, dass es zu einer großflächigen Konsolidierung des 
Marktes kommen wird. Es gibt sogar Stimmen, die befürchten, dass ein Drittel aller 
Medtech-Firmen in Europa verschwinden wird. Speziell die kleinen werden aus 
dem Markt gedrängt oder zu Technologiepartnern oder Zulieferern der Großkon-
zerne degradiert. Aufgrund der absehbaren Reduktion der Benannten Stellen äu-
ßern KMU auch ihre Sorge, dass sie wegen ihrer geringeren Nachfragemacht eine 
nachrangige Behandlung durch die Benannten Stellen erfahren könnten, wodurch 
es zu Verzögerungen bei der Neuzertifizierung bis hin zu Lieferstopps bei beste-
henden Produkten kommen könnte.

Nachdem die Kosten für compliance nach den neuen gesetzlichen Vorschriften für 
bestimmte Produktgruppen ansteigen werden, werden sowohl KMU als auch große 
Konzerne ihr Portfolio genau überprüfen und mit großer Wahrscheinlichkeit ihr 
Sortiment straffen müssen. Dabei muss im Rahmen eines Gap-Assessments ana-
lysiert werden, welche Produkte, Prozesse und Dokumentationen betroffen sind. 
Das Produktportfolio ist dabei nach Alter, Dokumentationsaufwand, Profitabilität 
und anderen Kriterien zu durchleuchten, damit entschieden werden kann, welche 
Produkte bleiben und welche aus dem Sortiment zu nehmen oder zu ersetzen sind. 
Anschließend ist ein detaillierter Plan zur Umsetzung und Finanzierung zu er-
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arbeiten unter Einbeziehung aller relevanten Stakeholder der Organisation sowie 
der Benannten Stelle (siehe Bild 2).
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Bild 2 Überlegungen zur Umstellung des Produktportfolios auf die neuen EU-Verordnungen (© 
Deloitte)

Das vorliegende Buch versucht, diesen Umstellungsprozess zu unterstützen, in-
dem es einen Überblick über das „neue“ gesetzliche und normative Umfeld für 
Medizinproduktehersteller und deren Zulieferer gibt und folgende Fragen aufwirft: 
Welche Vorschriften existieren, wie sind sie zu interpretieren und wie stehen sie 
zueinander in Wechselwirkung? Ergänzend dazu folgen praktische Tipps und Hin-
weise, wie diese Vorschriften in der Praxis umgesetzt werden können. Dabei wird 
keine 100-prozentige Abdeckung der Anforderungen an Medizinprodukteherstel-
ler und deren Zulieferer angestrebt, sondern eine schwerpunktmäßige Selektion 
jener Themen vorgenommen, die sich aus der Erfahrung der Autorinnen und Auto-
ren als kritisch für die Produktqualität und compliance herausgestellt haben. 

Ein den nationalen regulatorischen Vorschriften entsprechendes QM-System ist 
nicht nur in der EU Voraussetzung, um ein Medizinprodukt in einem Mitglieds-
land in Verkehr bringen zu können. Deshalb bezieht sich dieses Buch in seinen 
Ausführungen auch immer wieder auf zwei global relevante Regelungen: einer-
seits auf die ISO 13485 [11], welche in den meisten Ländern das für Medizinpro-
duktehersteller anerkannte QM-System ist. Des Weiteren wird auf die Quality Sys-
tem Regulation (21 CFR 820/QSR/cGMP) [12] Bezug genommen, welche die 
rechtliche Basis für Medizinproduktehersteller in den USA darstellt. Bei deren 
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Einhaltung wird von den Behörden angenommen, dass ein Medizinprodukteher-
steller in der Lage ist, seine Produkte so zu entwickeln, herzustellen und zu be-
treuen, dass sie in der Serie sicher und spezifikationskonform funktionieren. Da-
bei steht speziell die Forderung nach einem sicheren Produkt im Mittelpunkt des 
Interesses von Behörden und Anwendern, und viele der gesetzlichen und norma-
tiven Regelungen im Medizinproduktebereich sind nur aus diesem Blickwinkel 
heraus zu verstehen. Falls der Hersteller grundlegende gesetzliche Anforderun-
gen nicht erfüllt, kann dies zu behördlichen Zwangsmaßnahmen führen, angefan-
gen bei der Verpflichtung zu Korrekturmaßnahmen über den Rückruf von Pro-
dukten aus dem Markt bis hin zum Entzug der Zulassung oder zu Geld- und 
Gefängnisstrafen.

Der Aufbau dieses Buches folgt einem Gedankenfluss, der sich am Lebenszyklus 
eines Produkts orientiert. Kapitel 1 stellt überblicksmäßig die speziellen Anfor-
derungen an ein adäquates QM-System vor. Es wird dabei speziell auf die Forderun-
gen der ISO 13485:2016 respektive der Quality System Regulation eingegangen, 
wobei auch die Unterschiede zu den Anforderungen der ISO 9001 [13] hervor-
gehoben werden. Insbesondere die Ausführungen zu den Dokumentationsanfor-
derungen sind essenziell, wenn die in den nachfolgenden Kapiteln erläuterten 
Forderungen gesetzeskonform umgesetzt werden sollen.

Im Kapitel 2 wird das Thema Risikomanagement abgehandelt. Risikomanagement 
spielt eine zentrale Rolle in nahezu allen Prozessen einer Medizinprodukteorga-
nisation. In allen Folgekapiteln wird bei Ausführungen zu diesem Thema daher 
dieses Kapitel entweder referenziert oder spezifisch adaptiert angewandt.

Kapitel 3 gibt einen Überblick über das rechtliche Umfeld und die Zulassungsanfor-
derungen und erläutert, welche spezifischen Anforderungen in den wichtigsten in-
ternationalen Märkten zu befolgen sind, um von den Behörden eine Genehmigung 
für den Verkauf eines neuen Produkts in diesen Märkten zu erlangen. Es folgt das 
Kapitel Entwicklung von Medizinprodukten. Dieses beschreibt im Detail, wie ein 
neues Produkt entwickelt werden soll, damit es sicher und funktionsfähig ist, d. h., 
es geht um Quality by Design sowie die dabei einzuhaltenden Prozesse.

Kapitel 5 und 6 wurden neu in dieses Buch aufgenommen. Im Kapitel 5 werden die 
sicherheitstechnischen Anforderungen bei neuen Produkten vertiefend behandelt, 
wobei die EN 60601 – 1 [14], die Hauptnorm für sicherheitstechnische Anforderun-
gen an medizinisch-elektrische Geräte, im Mittelpunkt der Ausführungen steht. 
Wurden in den ersten beiden Ausgaben dieser Norm vor allem elektrische und 
mechanische Sicherheitsaspekte betrachtet, wurde die dritte Edition unter ande-
rem durch Einbeziehung von Biokompatibilität, Gebrauchstauglichkeit (Usability) 
sowie die Verknüpfung mit dem Risikomanagement wesentlich erweitert. Kapitel 6 
behandelt mit der klinischen Bewertung von Medizinprodukten einen zentralen An-
forderungspunkt der neuen EU-Vorschriften [6, 7]. Gerade in diesem Bereich ha-
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ben sich die Anforderungen gegenüber den bisher geltenden Richtlinien [1, 2, 3] 
wesentlich verschärft, insbesondere bei In-vitro-Diagnostika, wo Leistungsnach-
weise in Zukunft wesentlich umfangreicher als bisher erbracht werden müssen.

Stabile Prozesse und Anlagen sowie eine definierte Arbeitsumgebung sind Voraus-
setzung dafür, dass sichere und funktionsfähige Produkte auch in der Serienpro-
duktion mit hoher Wahrscheinlichkeit garantiert werden können. Speziell für auto-
matisierte Produktionsanlagen sowie für Produktionsprozesse mit speziellen 
Anforderungen an die Produktreinheit bzw. -sterilität sind qualifizierte Anlagen 
sowie validierte Methoden und Prozesse die Basis jeder guten Herstellpraxis und 
damit auch im Fokus jeder Behördeninspektion. Die wichtigsten Anforderungen 
zu diesen Themen werden im Kapitel 7, GEP/GMP-konforme Produktionsanlagen, 
und Kapitel 8, Prozess- und Methodenvalidierung, vorgestellt.

Kapitel 9, Herstellung und Qualitätssicherung gemäß cGMP, konzentriert sich dem-
gegenüber stärker darauf, wie Herstell- und Prüfprozesse im Wareneingang, im 
Herstellprozess, in der Endkontrolle sowie während Lagerung und Transport auf-
gesetzt werden müssen, damit eine reproduzierbare Produktqualität erreicht wer-
den kann. Ergänzend wird besprochen, wie Prüfmittel gemanagt und welche Maß-
nahmen im Fall von Fehlern und Abweichungen ergriffen werden müssen, 
außerdem wie Aufzeichnungen zu führen sind, damit eine Rückverfolgbarkeit si-
chergestellt ist.

Das folgende Kapitel 10, Lieferantenmanagement, beschreibt einerseits einen geset-
zeskonformen Lieferantenqualifizierungsprozess, andererseits weist es auf jene 
kritischen Anforderungen hin, die der Hersteller bei seinem Zulieferer sicherstel-
len muss, damit er ein spezifikations- und cGMP-konformes Produkt erhält. Die stan-
dardisierte Auswahl, Qualifizierung, Überwachung und Entwicklung eines Liefe-
ranten tragen nicht nur wesentlich dazu bei, Kosten und Qualität eines Produkts zu 
verbessern, sondern sind auch wesentliche regulatorische Anforderungen.

Jeder Hersteller muss seine Produkte nach dem Inverkehrbringen angemessen 
überwachen, Daten über die Qualität, Sicherheit und Leistung seiner Produkte 
sammeln und analysieren und etwaige Präventiv- oder Korrekturmaßnahmen in 
die Wege leiten. Kapitel 11, Korrektur- und Verbesserungsmanagement, beschreibt 
die Pflichten des Herstellers nach dem Inverkehrbringen und widmet sich im Be-
sonderen dem Thema, wie Produktmängel und Abweichungen in der Serie adäquat 
zu adressieren sind. Die Anforderungen an ein funktionierendes und effizientes 
Korrektur- und Verbesserungsmanagement werden erklärt, wobei eine wirksame Ur-
sachenanalyse von entscheidender Bedeutung ist, damit Fehler rasch beseitigt und 
ein Wiederauftreten verhindert werden kann. Auch die Wichtigkeit einer ausrei-
chenden Einbindung des Managements in den CAPA-Prozess wird betont.

Die beiden abschließenden Kapitel stellen die „Außensicht“ auf eine Medizinpro-
duktefirma dar. Aus Behördensicht wird in Kapitel 12, Behördenanforderungen und 
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behördliche Inspektionen, dargestellt, wie die Behörde die gesetzlichen Anforderun-
gen kontrolliert und ihnen Nachdruck verleiht. Außerdem wird das Thema Post-
Market Surveillance/Vigilanz, welches nach dem neuen MPV/IVD-V eine wesentli-
che Forderung an Hersteller von Medizinprodukten ist, kurz umrissen.

Die Sicht der Benannten Stelle zeigt im abschließenden Kapitel 13 exemplarisch 
auf, welche Anforderungen ein Medizinproduktehersteller bezüglich QM-System 
und Technische Dokumentation zu erfüllen hat, um von der Benannten Stelle die 
CE-Konformität seines Produktes bestätigt zu bekommen.

Die Abfolge der einzelnen Kapitel folgt einer gewissen Logik, trotzdem können die 
Kapitel auch einzeln und in beliebiger Reihenfolge gelesen werden, da sie inhalt-
lich nicht zwingend aufeinander aufbauen. Entsprechende Literaturverweise und 
Querverweise zu anderen Kapiteln ermöglichen es der Leserin und dem Leser, 
weiterführende Erklärungen nachzuschlagen. Das Buch versteht sich dabei nicht 
als wissenschaftlich ausgearbeitete Abhandlung, es richtet sich, gestützt auf rele-
vante Literatur, vielmehr an alle Personen, die im Medizinproduktebereich einen 
Überblick über die wichtigsten regulatorischen Dos and Don’ts erhalten oder sich 
zu einzelnen Fragen praktische Tipps und ergänzende Hinweise holen wollen.

Leitfragen am Anfang jedes Kapitels verschaffen dem Leser einen raschen Über-
blick über den Zweck und die inhaltlichen Schwerpunkte dieses Kapitels. Vier ver-
schiedene Typen von Informationskästchen zeigen an, wenn einzelne Themen-
bereiche besondere Aufmerksamkeit verdienen. Dabei wird zwischen „Merke“, 
„Beachte“, „Tipp“ und „Beispiel“ unterschieden.

MERKE

Fasst vorher bereits Gesagtes zusammen.


BEACHTE

Verweist auf kritische gesetzliche Anforderungen, deren Nichtbeachtung ne
gative Konsequenzen nach sich zieht.



TIPP

Gibt praktische Hinweise zur Umsetzung.


BEISPIEL

Gibt Beispiele zum Verständnis an.
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Zusätzlich enthält jedes Kapitel einen Literaturanhang, der die wichtigsten Quel-
len, vor allem Gesetze, Normen und Kommentare, enthält. Weiterführende Litera-
tur wird, soweit sinnvoll, angeführt, wobei jedoch bewusst auf eine umfangreiche 
Bibliografie verzichtet wird. Am Ende des Buches erleichtern ein Glossar, ein Ab-
kürzungsverzeichnis sowie ein Stichwortverzeichnis das Verständnis und ein ra-
sches Nachschlagen von interessierenden Themen.

Als Besonderheit erhalten Sie zu diesem Buch noch zusätzliches Download material 
mit nützlichen Vorlagen und Beispielen.
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�� 1.1� Einleitung

SCHWERPUNKTE:

 � Was sind die wesentlichen Anforderungen an das QMSystem von 
Medizinprodukteherstellern und deren Zulieferern?

 � Änderungen der jüngsten Normrevisionen?
 � Welche Unterschiede existieren zwischen der ISO 9001:2015 und der ISO 
13485:2016?

 � Was ist im Dokumentenmanagement besonders zu beachten?


In einem Qualitätsmanagementsystem (in weiterer Folge QM-System) legt eine Orga-
nisation ihre Organisationsstrukturen, Verfahren, Prozesse und Mittel sowie Anfor-
derungen an ihre Produkte und Dienstleistungen fest mit dem Ziel, reproduzierbare 
Ergebnisse in entsprechender Qualität zu erhalten, d. h., die Qualität der Produkte 
und Dienstleistungen gemäß den Kundenanforderungen aufrechtzuerhalten und zu 
verbessern, was auch zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit führen soll. Darüber 
hinaus soll ein funktionierendes QM-System sicherstellen, dass im Fall von Mängeln 
diese frühzeitig erkannt und nachvollziehbar gelenkt werden können.

Bei Medizinprodukteherstellern (im Sinne der Richtlinien [1.1] bis [1.3] bzw. der 
neuen Verordnungen [1.4] und [1.5]) gewinnen diese beiden Funktionen eines 
QM-Systems – reproduzierbare Produkt- und Dienstleistungserbringung sowie ge-
lenkte Fehlerbehebungsmechanismen – erhöhte Bedeutung, weil die Fehlfunktion 
eines Produkts nicht nur den Anwender betreffen, sondern darüber hinaus einen 
direkten oder indirekten gesundheitsgefährdenden Einfluss auf den Patienten ha-
ben kann. Aus dieser potenziellen Gefährdungslage heraus ist es verständlich, 
dass für die Entwicklung, die Herstellung und die Vermarktung von Medizinpro-
dukten hohe Anforderungen hinsichtlich Sicherheit und Leistungsmerkmalen 

QM-Systeme
J. Harer
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existieren. Dies hat dazu geführt, dass Medizinprodukte stark reguliert und durch 
vielfältige Produkt- und Marktzulassungsanforderungen gekennzeichnet sind. Im 
Unterschied zu einem „traditionellen“ QM-System wie der ISO 9001:2015 [1.6] re-
sultiert daraus unmittelbar, dass die in der ISO 9001 dargelegten Regelungen zur 
Steigerung von Effektivität und Effizienz der Abläufe und Prozesse für Medizin-
produktehersteller nur bedingt genutzt werden können. Die kurzfristigen „Stell-
schrauben“ einer Organisation im Medizinproduktemarkt zur Verbesserung der 
Geschäftsergebnisse enden dort, wo durch Produkt- oder Prozessänderungen eine 
Gefährdung von Anwendern oder Patienten nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit 
ausgeschlossen werden kann. Das im Bereich der Medizintechnik relevante QM-
System, die EN ISO 13485:2016 [1.7] enthält daher spezielle Anforderungen, die 
dem Thema Produktsicherheit höchste Priorität geben. Eine zentrale Stellung 
kommt dabei dem Risikomanagement zu. Während diese Forderung in der neuen 
ISO 9001:2015 in Richtung Prozess- und Unternehmensrisikomanagement aus-
geformt ist, fordert die ISO 13485:2016 an all jenen Stellen explizit die Etablierung 
und Umsetzung eines risikobasierten Vorgehens, wo die Produktfunktionalität 
oder die Sicherheit des Patienten beeinträchtigt werden könnte. Die Forderungen 
der ISO 13485:2016 werden durch eine Vielzahl an nationalen und internationalen 
Gesetzen, Normen und Standards ausgeführt und ergänzt. Erst im Kontext der ge-
samten „Regulierungshierarchie“ können die Anforderungen an Medizinprodukte-
hersteller vollständig verstanden und in ein geeignetes QM-System implementiert 
werden.

Für den US-amerikanischen Markt bildet der 21 CFR 820 [1.8], auch QSR oder 
cGMP abgekürzt, die gesetzliche Basis für Medizinproduktehersteller. Sie ist in 
wesentlichen Punkten, insbesondere über die „Auslegungsregeln“ der FDA bzw. 
internationaler Gremien wie z. B. der GHTF/IMDRF oder der ICH, weitgehend mit 
der ISO 13485 abgestimmt. Es wird daher in den weiteren Ausführungen dieses 
Kapitels auf eine spezielle Berücksichtigung der QSR verzichtet, es sei denn, rele-
vante Unterschiede zwischen diesen beiden QM-Systemen sollen hervorgehoben 
und erläutert werden.
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�� 1.2� Die wesentlichen Anforderungen 
der ISO 13485

Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika müssen in einem Konformitätsbewer-
tungsverfahren ihre Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien 93/42/EEC, 
90/385/EEC bzw. 98/79/EEC bzw. ab 2020/2022 mit den EU-Verordnungen 
2017/745 (MPV) und 2017/746 (IVD-V) erfolgreich nachgewiesen haben, bevor 
diese in der Europäischen Union in den Verkehr gebracht werden dürfen. Die ISO 
13485-Zertifizierung kann dabei als erster Schritt zur Erlangung der Konformität 
mit den europäischen Richtlinien gesehen werden.

BEACHTE:  Bei Vorhandensein eines zertifizierten QMSystems nach ISO 
13485 wurde bisher angenommen, dass die auf dem Markt zugelassenen 
Produkte allen Vorschriften im EURaum, insbesondere [1.1] bis [1.3] ent
sprechen (sogenannte harmonisierte Norm). Die aktuelle Version der ISO 
13485 aus dem Jahr 2016 [1.7] wurde jedoch, wie etliche andere Normen, 
nicht mehr mit der neuen Medizinprodukte bzw. InvitroDiagnostikVerord
nung [1.4] und [1.5] harmonisiert, sodass sich bei Erfüllung der ISO
13485:2016Normforderungen nicht automatisch eine Erfüllung aller Forde
rungen der beiden oben genannten EUVerordnungen ergibt. Auch wenn ein 
QMSystem nach ISO 13485:2016 nicht mehr eine „automatische Überein
stimmung und Compliance“ mit den Anforderungen der MPV bzw. IVDV be
deutet und jeder Hersteller angehalten ist, zu prüfen, ob die neuen EUVer
ordnungen zusätzliche Anforderungen enthalten, kann die ISO 13485:2016 
trotzdem sehr gut als Basis und Leitfaden für ein „Medizinprodukte/Invi
troDiagnostika konformes QMSystem“ herangezogen werden.



Je nach Kritikalität eines Produkts kann der Nachweis der Übereinstimmung des 
QM-Systems mit den Anforderungen der angeführten EU-Vorschriften entweder 
durch eine Selbstdeklaration des Herstellers erfolgen, oder es bedarf einer zusätz-
lichen Bestätigung durch eine sogenannte Benannte Stelle (Notified Body). Erst 
nach positiver Bewertung, dass ein mit den EU-Vorschriften konformes QM-System 
vorliegt, gibt es die Ermächtigung zur Kennzeichnung der Produkte mit dem CE-
Kennzeichen, was gleichzeitig die Erlaubnis beinhaltet, ein Medizinprodukt oder 
In-vitro-Diagnostikum, nach Registrierung bei einer national zuständigen Behörde, 
in der gesamten Europäischen Union in Verkehr zu bringen. Darüber hinaus haben 
einige Länder außerhalb der EU spezielle nationale Anforderungen an ein QM-
System, wie z. B. Kanada oder Japan, die, falls eine Vermarktung in diesen Ländern 
geplant ist, in der Zertifizierung zu berücksichtigen sind. Details dazu siehe Kapi-
tel 3.2, Punkt „Registrierung“.

http://de.wikipedia.org/wiki/Konformit%C3%A4tsbewertungsverfahren
http://de.wikipedia.org/wiki/Konformit%C3%A4tsbewertungsverfahren
http://de.wikipedia.org/wiki/Benannte_Stelle
http://de.wikipedia.org/wiki/CE-Kennzeichen
http://de.wikipedia.org/wiki/CE-Kennzeichen
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BEACHTE: Es muss klar zwischen Medizinprodukteherstellern im Sinne der 
EURichtlinien bzw. Verordnungen auf der einen Seite und Zulieferern auf 
der anderen Seite unterschieden werden. Erstere müssen, Letztere können 
nach der ISO 13485 zertifiziert sein. Medizinproduktehersteller fordern je
doch bei der Auswahl ihrer Zulieferer vermehrt eine Zertifizierung nach die
sem Standard oder legen die zutreffenden Anforderungen der ISO 13485 als 
vertragliche Bestandteile im Rahmen einer Qualitätssicherungsvereinbarung 
fest, z. B. als Zusatz zum bestehenden ISO9001QMSystem des Zulieferers 
(siehe dazu auch Kapitel 10). Relevante Zulieferer von Medizinprodukteher
stellern werden daher heute ohne zertifiziertes QMSystem kaum noch ak
zeptiert. Lieferanten von produktkritischen Materialien und Dienstleistungen 
wird auf Dauer auch eine Zertifizierung nach ISO 13485 nahegelegt. Die 
vom Hersteller als „kritisch“ genannten Zulieferer haben nach den neuen 
EUVerordnungen [1.4] und [1.5] auch jederzeit mit unangemeldeten Audits 
von Behörden oder Notified Bodies zu rechnen.



1.2.1� Die neuen Revisionen der ISO 9001 und ISO 13485

Die ISO 9001 ist die global verbreitetste QM-Systemnorm. Sie wurde 1994 erst-
malig eingeführt und dann in insgesamt drei Revisionen, 2000, 2008 und 2015, 
weiterentwickelt.

Speziell die in die Jahre gekommene ISO 9001:2008 erfuhr 2015 eine vollständige 
Überarbeitung, um notwendige Erweiterungen einzubringen und die Angleichung 
an andere Managementsystemnormen zu verbessern. Offensichtlich ist die grund-
legende Änderung der Kapitelstruktur. Anstelle der bisherigen acht Kapitel ist die 
Ausgabe 2015 in zehn Kapitel unterteilt – in „Anwendungsbereiche“, „Normative 
Verweise“, „Begriffe“, „Kontext der Organisation“, „Führung“, „Planung“, „Unter-
stützung“, „Betrieb“, „Bewertung der Leistung“ und „Verbesserung“. Die neue Ka-
pitelgliederung orientiert sich jetzt stärker an den Anforderungen anstelle der 
Ziele und Prozesse der Organisation. Wesentlich geändert wurde auch der Kontext 
der Organisation. Dieser weitet sich von einer reinen Kundenorientierung auf ein 
Stakeholder Management nach dem EFQM-/Business Excellence-Modell [1.12] aus. 
Es gilt, alle für die Organisation relevanten Parteien zu identifizieren und derer 
Erwartungen im QM-System angemessen abzubilden. Dies betrifft auch Anfor-
derungen gesetzlicher und behördlicher Natur. In der neuen Revision der ISO 9001 
wurde auch das Thema Risikomanagement wesentlich stärker betont und zieht sich 
jetzt durch die gesamte Norm, wobei neben den Risiken auch die Chancen, im Sinn 
des Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, angesprochen werden. Planung, 
Durchführung und Bewertung der Leistung wurden getrennt und damit trans-
parenter zuordenbar. Themen wie Kommunikation und Kompetenz erhielten eine 
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stärkere Betonung, Wissen und das Managen von Wissen wurden erstmalig expli-
zit gefordert. Spätestens ab September 2018 müssen alle nach ISO 9001 zertifizier-
ten Organisationen ihr QM-System auf die Revision 2015 umgestellt haben.

International stellt die EN ISO 13485 [1.7] die normative Basis für die Anforderun-
gen an ein QM-System für Medizinproduktehersteller dar. Dieser Standard be-
schreibt ein übergreifendes Managementsystem zum Design, zur Herstellung und 
zum Vertrieb von Medizinprodukten. Die ISO 13485 wurde erstmals 2003 ver-
öffentlicht und löste früher gültige Dokumente, wie z. B. die ISO 46001 und ISO 
46002 (beide von 1997) sowie die ISO 13488 (von 1996), ab. Diese Erstausgabe 
wurde in den Jahren 2007, 2009 und 2012 geringfügig modifiziert, bevor sie 2016 
umfangreich überarbeitet und den internationalen Guidelines der IMDRF/GHTF 
und dem CFR 21 Part 820 angepasst wurde.

Die ISO 13485:2016 hat ihre Kapitelstruktur mit acht Kapiteln vorerst beibehalten 
und hat sich damit noch weiter als bisher von der ISO 9001-Familie entfernt. Auch 
inhaltlich wurde die Distanz zwischen den beiden Normen größer. Während sich 
die neue ISO 9001:2015 verstärkt in Richtung Business Excellence-Modell ent-
wickelt, orientiert sich die ISO 13485:2016 weiterhin vordringlich an der Produkt-
sicherheit und -leistung. Das drückt sich unter anderem in den zahlreichen Forde-
rungen nach einem umfassenden Risikomanagement aus. So wird allein im 
Kapitel 7 „Produktrealisierung“ achtmal die adäquate Berücksichtigung des „ver-
bundenen Risikos“ gefordert. Ein risikobasierter Ansatz ist z. B. bei der Validie-
rung und Revalidierung von Computersoftware gefordert (Kapitel 7.5.6) und auch 
im Beschaffungsprozess (Kapitel 10.3.2) wird stärker als bisher auf das Risiko des 
beschafften Produkts im Zusammenhang mit dem Endprodukt abgestellt. Sowohl 
die (initiale) Auswahl von Lieferanten als auch Maßnahmen mit dem Lieferanten 
aufgrund der Nichterfüllung von Beschaffungsanforderungen müssen im Verhält-
nis zum Risiko und unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
erfolgen. In diesem Zusammenhang ist wichtig zu erwähnen, dass sich in der ISO 
13485:2016 die Hinweise auf „regulatorische Anforderungen“ (Gesetze, Vor-
schriften, Bestimmungen, Verordnungen) gegenüber der Ausgabe 2012 von bis-
her sieben auf nunmehr 36 erhöht haben. So muss z. B. der Umfang der Rückver-
folgbarkeit den regulatorischen Anforderungen entsprechen und, falls 
regulatorisch gefordert, ein dokumentiertes System zur eindeutigen Geräteiden-
tifikation umfassen (Kapitel 9.9). Da ein Unique Device Identifier (UDI) in der 
MPV bzw. IVD-V gefordert wird, ist dies damit automatisch eine Anforderung des 
QM-Systems! Um das Produkt vor Veränderung, Verunreinigung oder Beschädi-
gung unter den zu erwartenden Bedingungen bei der Verarbeitung, Lagerung, 
Handhabung und Verteilung zu schützen, sind geeignete Verpackungen und 
Transportbehälter zu gestalten und zu konstruieren (Kapitel 9.9). Kapitel 11 for-
dert einen dokumentierten Reklamationsbehandlungsprozess mit folgenden An-
forderungen:

http://de.wikipedia.org/wiki/Managementsystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Medizinprodukt
http://de.wikipedia.org/wiki/2003
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 � Eingang und Aufzeichnung von Rückmeldungen,
 � Bewertung, ob die Rückmeldung eine Reklamation ist,
 � Untersuchung der Reklamation (dokumentierte Begründung bei Nichtunter-

suchung),
 � Ermittlung, ob eine Meldung an die Behörde erforderlich ist,
 � Handhabung der reklamationsrelevanten Produkte,
 � Ermittlung, ob Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen erforderlich sind.

Neu bei den Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen ist, dass ein expliziter 
Marktbeobachtungsprozess (Post-Market Surveillance  – PMS) gefordert wird und 
dass Korrekturmaßnahmen verifiziert werden müssen, um sicherzustellen, dass 
keine unerwünschten Nebeneffekte auftreten (siehe u.a. Kapitel 11 und 12).

Aufgrund der zahlreichen zusätzlichen Forderungen, inklusive Hinweisen auf re-
gulatorische Anforderungen und Risikomanagement, zusätzlicher Anforderungen 
an Validierung, outgesourcter Prozesse, Lieferantenmanagement, Kundenrückmel-
dungen sowie an Vorgaben und Aufzeichnungen, ist zu erwarten, dass das QM-
System nach der neuen ISO 13485:2016 eine Erhöhung des Arbeitsaufwandes ge-
genüber der Vergangenheit bedeuten wird. Der nunmehr große systemische 
Unterschied zwischen der ISO 9001:2015 und der ISO 13485:2016 und der da-
durch zu erwartende Mehraufwand werden so manchen Hersteller zur Abwägung 
zwingen, ob er in Zukunft beide Zertifizierungen (ISO 9001 und ISO 13485) auf-
rechterhalten will oder ob er mit einer Zertifizierung nach ISO 13485 alleine das 
Auslangen findet. Der ursprüngliche Ansatz, den Einstieg mit der generellen ISO 
9001 zur ermöglichen und anschließend eine weiterführende Spezialisierung 
durchzuführen, wird aufgrund der unterschiedlichen Kapitelstruktur und abwei-
chender Anforderungen neu zu überdenken sein. Es kann jedoch für Firmen, die 
nicht nur Medizinprodukte herstellen, sondern auch andere Märkte beliefern, sehr 
wohl gerechtfertigt sein, auch weiterhin beide QM-Systeme aufrechtzuerhalten. 
Dies ist jedoch im Einzelfall zu bewerten.

1.2.2� Unterschiede zwischen ISO 9001 und ISO 13485 im Detail

In der Vergangenheit war die ISO 13485 in vielen Bereichen auf die ISO 9001 ab-
gestimmt. Wie im vorangegangenen Kapitel ausgeführt haben sich jedoch die sys-
temischen und inhaltlichen Unterschiede in den neuesten Ausgaben der beiden 
Normen wesentlich vergrößert. Die ISO 13485:2016 unterscheidet sich von der 
ISO 9001:2015 in Kurzform vor allem in folgenden Punkten:

 � Fokus auf Produktsicherheit und -leistung, wohingegen Business Excellence 
kein Thema ist,

 � hohe Anzahl an geforderten dokumentierten Verfahren (33),

http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
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 � spezifische Anforderungen bei der Erstellung, Freigabe, Änderung und Archi-
vierung von Vorgabe- und Nachweisdokumenten,

 � vielfacher Verweis auf die Beachtung und Befolgung regulatorischer Vorgaben,
 � Stakeholder Management eingeschränkt auf Kunden- und regulatorische Forde-

rungen,
 � Managementverantwortlichkeit in Bezug auf die gesetzlichen Anforderungen 

sowie auf die Beurteilung von Abweichungen und Korrekturmaßnahmen,
 � vorgegebene Aktivitäten und Nachweise während der Produktentwicklung, ins-

besondere spezielle Anforderungen an die Produktakte (DHF/design history 
file),

 � Qualifizierungs- und Validierungsnachweise für Infrastruktur, Anlagen, Com-
puter und Prozesse,

 � Kontrolle der Arbeitsumgebung, insbesondere Hygiene- und Bekleidungsvor-
schriften,

 � „Kompetenzen und Wissen“ nur in eingeschränkter Form gefordert (Befähi-
gungsermittlung, Schulungsvorgaben und Nachweise),

 � durchgängiger Risikomanagementprozess über den gesamten Lebenszyklus ei-
nes Produkts, wobei die jeweiligen Vorkehrungen und Maßnahmen von den mög-
lichen Auswirkungen auf die Produktsicherheit und -funktionalität abhängen,

 � risikobasierte Qualifizierung und Bewertung von Lieferanten,
 � spezifische Anforderungen in der Produktherstellung, insbesondere bezüglich 

Aufzeichnungen (z. B. eindeutige Produktkennzeichnung),
 � spezifische Anforderungen zur Überprüfung der Wirksamkeit von korrektiven 

und vorbeugenden Maßnahmen,
 � Forderung nach einem Post-Market-Surveillance-Prozess und Meldung schwer-

wiegender Vorfälle und Sicherheitsrisiken an die Behörden,
 � spezifische Anforderungen für „Spezialprodukte“ wie z. B. transplantierbare 

Teile oder sterile Produkte,
 � keine dezidierte Forderung nach einem Kontinuierlichen Verbesserungspro-

zess, vorgegebene Prozesse müssen nach jeder größeren Änderung neu vali-
diert werden.

1.2.2.1�  Kundenzufriedenheit und ständige Verbesserung
Die Themen Kundenzufriedenheit und ständige Verbesserung des Management-
systems wurden in der ISO 13485 ersetzt durch die Erfüllung der gesetzlichen 
und Kundenanforderungen und der Aufrechterhaltung der Wirksamkeit gesetzter 
Maßnahmen. Der Gesetzgeber erteilt damit offensichtlich einem „sicheren“ Pro-
dukt eine höhere Wertigkeit als einem „verbesserten“ Produkt, wohl auch aus der 
Erfahrung, dass jede Änderung an einem Produkt oder Prozess zu einem poten-
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ziellen Risiko führt Produktfehler zu erhalten, und es damit verbunden, zu einer 
Gefährdung von Anwendern oder Patienten kommen könnte. Eine weitere Ursa-
che ist, dass Produkte vor ihrer Inverkehrbringung in sehr umfangreichen und 
aufwendigen Verifikations- und Validierungsschritten bzw. Zulassungsverfahren 
nachweisen müssen, dass sie ihre spezifizierten Leistungsmerkmale erfüllen und 
„sicher“ sind. Jede größere Änderung bedeutet nun, dass ein Teil oder sogar alle 
dieser Schritte und Zulassungen neu gestartet werden müssen. Dieser Aufwand 
kann in vielen Fällen durch den erwarteten Zusatznutzen nicht begründet wer-
den.

1.2.2.2�  Managementverantwortlichkeit
Verantwortung und Befugnisse müssen in der ISO 13485 nicht nur festgelegt und 
bekannt gemacht, sondern auch dokumentiert werden. In der regelmäßigen Ma-
nagementbewertung muss der Punkt „anwendbare neue oder überarbeitete regula-
torische Anforderungen“ behandelt werden um sicherzustellen, dass die Organisa-
tion die zutreffenden regulatorischen Vorgaben und Anforderungen erfüllt. Das 
können z. B. nationale Gesetze wie das Medizinproduktegesetz sein, technische 
Normen wie „elektrische Sicherheitsstandards“ oder Spezialnormen wie Risiko-
management nach ISO 14971 [1.9]. Die dahinter stehende Überlegung ist, dass 
aufgrund des vorhandenen Gefährdungspotenzials die Leistungsdaten von Medi-
zinprodukten besonders abgesichert werden müssen und dass dafür das Manage-
ment die Letztverantwortung zu tragen hat.

BEACHTE: Bei vielen Inspektionen, speziell durch die FDA, werden Abwei
chungen zum Punkt Managementverantwortlichkeit festgestellt. Vom Ma
nagement wird in diesem Punkt erwartet, dass es insbesondere über Rekla
mationen und Abweichungen regelmäßig informiert wird und geeignete 
Korrektur und Vorbeugemaßnahmen aktiv unterstützt (durch geeignete Pro
zesse, ausreichende Ressourcen, trainierte Mitarbeiter und Vorgabe und 
Nachhalten geeigneter Ziele). Außerdem muss das Management durch re
gelmäßige interne Audits sicherstellen, dass alle Vorgaben des QMSystems 
wirksam und nachhaltig umgesetzt werden.



1.2.2.3�  Produktentwicklung
Die ISO 13485 fordert, dass für Design und Entwicklung ein festgelegtes Verfahren 
dokumentiert ist. Dieses Verfahren muss für jede Entwicklungsphase eine Bewer-
tung, Verifizierung und Validierung des Designs beinhalten. Produktanforderun-
gen (Spezifikationen bzw. Kundenanforderungen) müssen festgelegt und dokumen-
tiert sein, insbesondere Festlegungen zur Gebrauchstauglichkeit. Dokumentierte 
Vorgaben für die Übertragung der Entwicklungsergebnisse in die Produktion sowie 
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für die Lenkung von Design- und Entwicklungsänderungen sind gefordert. Grund-
sätzlich müssen über alle Design- und Entwicklungsergebnisse Aufzeichnungen 
geführt werden (design history file). Details dazu siehe Kapitel 4.

1.2.2.4�  Qualifizierung von Infrastruktur, Anlagen, Computern und Prozessen
Alle qualitätsrelevanten Räume, Versorgungseinrichtungen, Produktions- und 
Prüfequipments sowie IT-Systeme (Infrastruktur, Hard- und Software) müssen vor 
ihrer erstmaligen Verwendung in der Entwicklung und Serienfertigung qualifiziert 
sein (Details dazu siehe Kapitel 7). Unter „qualitätsrelevant“ sind dabei all jene 
Anlagen und Systeme zu verstehen, deren Fehlfunktion zu einer Beeinträchtigung 
des Endprodukts oder zu einer Gefährdung des Benutzers respektive Patienten 
führen könnte. Kann also eine Fehlfunktion durch z. B. nachfolgende Kontrollen 
oder Prüfungen nicht mit 100-prozentiger Sicherheit entdeckt werden, dann ist 
eine Qualifizierung oder Validierung dieser Anlagen und Systeme vorgeschrieben. 
Eine Qualifizierung oder Validierung kann aus wirtschaftlichen Gründen aller-
dings auch in Fällen 100-prozentiger Überprüfbarkeit in nachfolgenden Prozess-
schritten angebracht sein. Auch Prüf- und Freigabemethoden sowie Produktions-
prozesse müssen validiert sein (Details dazu siehe Kapitel 8).

BEACHTE: Die abschließende Entwicklungsvalidierung ebenso wie klinische 
Studien müssen mit Serien oder zumindest mit „seriennahen“ Teilen und 
Produkten durchgeführt werden (siehe auch ISO 13485:2016 Kapitel 7.4.3).



Für qualitätsrelevante Anlagen müssen Wartungspläne vorhanden sein, die Durch-
führung der vorgeschriebenen Wartungstätigkeiten ist zu dokumentieren. Das 
Personal ist entsprechend dokumentiert zu schulen.

1.2.2.5�  Kontrolle der Arbeitsumgebung, Hygiene- und 
Bekleidungsvorschriften

Da viele Medizinprodukte in aseptischen Bereichen (z. B. Operationssaal) ein-
gesetzt werden oder direkt mit dem Patienten in Kontakt kommen, ist „Hygiene“ 
eine wichtige Forderung bei vielen Medizinprodukteherstellern. Dies berücksich-
tigt die ISO 13485 mit speziellen Vorgaben für Sterilprodukte. Aber auch Produkte, 
die per se nicht steril sein müssen (wie z. B. In-vitro-Diagnostika) können durch 
nicht kontrollierte Umgebungsbedingungen (Luftpartikel, Luftfeuchte, Raumtem-
peratur, bakterielle Kontamination) oder Versorgungseinrichtungen (Wasser, 
Gase) in ihrer spezifizierten Leistung beeinträchtigt werden. Dies kann von einer 
Verkürzung der Lagerdauer bis zu falschen Messwerten führen. Um die Kontami-
nation von Produkten so weit wie möglich zu eliminieren, verlangen daher die ISO 
13485 und weitere Vorschriften, dass das Unternehmen dokumentierte Anfor-
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derungen an Hygiene, Arbeitsumgebung und Sauberkeit von Produkten festlegt, 
falls die Arbeitsumgebung und die darin handelnden Personen die Produktqualität 
direkt oder indirekt beeinflussen können. Dies trifft zu für:

 � Ausbildung, Gesundheit, Sauberkeit und Arbeitskleidung des Personals; so ist 
z. B. in einem Reinraum eine detaillierte Bekleidungsvorschrift verpflichtend,

 � die Arbeitsumgebung, z. B. Partikelzahl, Temperatur, Luftfeuchtigkeit,
 � das Personal, das unter besonderen Umgebungsbedingungen arbeiten muss.

Details dazu siehe Kapitel 7 bis 9.

1.2.2.6�  Risikomanagementprozess über den gesamten Lebenszyklus
Während des gesamten Lebenszyklus eines Produkts (von der Entwicklung über 
die Produktion, Auslieferung, Inbetriebnahme und Service bis zur Außerbetrieb-
nahme) muss das Unternehmen einen dokumentierten Risikomanagementprozess 
installieren. Der „Risikomanagementfile“ ist zu allen wichtigen Meilensteinen 
während der Produktentwicklung und in weiterer Folge in regelmäßigen Abstän-
den auch bei Änderungen oder nach Auftreten außergewöhnlicher Ereignisse (z. B. 
gehäufte Ausfälle in der Produktion, Kundenreklamationen, Produktrückrufe, Hin-
weise aus der Literatur etc.) zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. 
Über den Ablauf des Prozesses sowie die identifizierten Risiken und die getroffe-
nen Maßnahmen zur Reduzierung der erkannten Risiken müssen nachvollzieh-
bare Aufzeichnungen geführt werden. Die Ergebnisse aus dem Risikomanagement-
prozess sollen unter anderem auch als Anforderungen in neue Design- und 
Entwicklungsprojekte einfließen. Details dazu siehe auch Kapitel 2.

1.2.2.7�  Qualifizierung von Lieferanten
Für Lieferanten (auch Unterauftragnehmer) muss das Unternehmen ein dokumen-
tiertes Verfahren festlegen, wie Lieferanten qualifiziert, ausgewählt und laufend in 
ihrer Leistungsfähigkeit überwacht werden. Das kann z. B. in Form von Verfah-
rensanweisungen erfolgen, die die Festlegung der Kritikalität von zugekauften 
Teilen und Dienstleistungen regeln, die Lieferantenauswahl inklusive Erstmuster-
freigabe, die Wareneingangskontrolle etc. Die Auswahl der Lieferanten hat dabei 
sowohl die Kritikalität der zugekauften Teile und Dienstleistungen als auch die 
Prüfbarkeit/Erkennbarkeit eventueller Produktmängel zu berücksichtigen. Eine 
Qualitätssicherungsvereinbarung zwischen Hersteller und Lieferant soll vor Auf-
tragsvergabe abgeschlossen werden, um sowohl die Qualität der gelieferten Pro-
dukte als auch die Fähigkeit des Lieferanten auf Dauer sicherzustellen. Diese Ver-
einbarung soll des Weiteren Verpflichtungen des Lieferanten umfassen, wie z. B. 
die Aufrechterhaltung eines QM-Systems, Durchführung von Wareneingangs- und 
In-Prozess-Kontrollen, Führung von Aufzeichnungen, Erlaubnis von Inspektionen, 
die Mitteilung von Änderungen und eine eindeutige Kommunikationsmatrix (wer 
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